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Прибор предназначен для эксплуатации в комнатных усло- 
виях при температуре от + 10° до ++ 35 °С. В перерывах меж- 
ду работой прибор должен храниться в помещении, свободном 
от паров кислот и химически активных газов, при температу- 
ре от +5° до -Е35-С и относительной влажности воздуха не 
более 80% (при 20°С). 


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО 0 ПРИЕМНЕ | 
Флюороскон универсальный ФУ № 7.7. У 290 соответ- 
ствует техническим условиям ТУЗ-733-73 и признан годным 
для эксплуатации. 
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Техническое описание, инструкция 


по эксплуатации и паспорт 
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ным, гибким, иметь длину не менее 5 м и сечение не менее 
1,5 мм". 

Следует особенно тщательно следить за исправностью изо- 
ляции электропроводов флюороскопа. При работе с прибором 
следить за тем, чтобы не было одновременного соприкоснове- 
ния с прибором и с такими проводниками электрического то- 
ка, как трубопроводы отопительной и водопроводной сети и 
т. п. Необходимо следить за тем, чтобы руки при работе с 
электропроводкой были сухими. 

При работе с флюороскопом желательно подстилать па пол 
резиновый коврик или другой электроизоляционный материал. 
Работу е прибором производить в сухом помещении. 


6. ПОДГОТОВКА ФЛЮОРОСНОПА К РАБОТЕ 


Прежде чем начать работу е прибором, необходимо ознако- 
митьея с настоящим описанием. 

Открыв укладочный ящик, нужно вынуть вее части флюоро- 
скопа. 

Кели в помещении, где производится работа е прибором, 
электросеть имеет напряжение 127 в, необходимо заменить 
лампочку. Для этого отвертывают головку патрона (8) снару- 
жи прибора, вывертывалт лампочку и ставят на ее место дру- 
гую, завернув головку патрона. После этого корпус в нужном 
положении устанавливают на подставку. 

В гнездо корпуса вставляют стойку с линзами (3). 

Кели работа ведется с пленкой шириной 35 мм, то ветав- 
ляется кадровая рамка 32 <32 мм, которая находится в ящи- 
ке прибора. Для установки этой рамки необходимо отжать 
пружины (12), находящиеся на направляющих планках. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 

После того, как прибор собран и направляющие планки по- 
ставлены в соответствии с шириной флюорограммы, необхо- 

6 


=, 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 


Флюороскоп ФУ предназначен для просмотра е увеличени- 
ем и расшифровки флюорограмм на катушечной 70-мм и 
35-мм пленках, а также отдельных снимков форматом до 
10 ^ 70 мм. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


а) увеличение переменное 1,5 крат; 2,5 крат.; 


0) злектролампа 127 в или 220 в мощностью до 40 вт; 
в) размер кадрового окна в мм 64764, 
89282: 

г) габариты (в собранном виде): 
длина В мм 330, 
ширина в мм 230, 
высота В ММ эт 
д) вее В кг 5.5. 


3. СОСТАВ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


|. Стойка е линзами 
2. Подставка 
Кадровая рамка 32232 мм 
Электролампа 40 вт 127 в 

220 в (в приборе) 
5. Кассеты для пленки 70-мм (в приборе) 
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6. Кассеты для пленки 35-мм 2 Шт. 
7. Ящик укладочный | шт. 
5. Техническое описание, инетрукциа 
по эксплуатации и паспорт 1 экз. 
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